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Determinados produtos químicos têm despertado o interesse dos pesquisadores, devido ao 
fato de serem prejudiciais aos animais e aos humanos entre estes estão os ftalatos (ácido 
Ftálico). Os usos de plastificantes têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas e 
com isso os efeitos que a migração de seus componentes para as bebidas, alimentos, contato 
com a pele, inalação, entre outros, trazem para o nosso organismo se tornam mais evidentes e 
preocupantes Diante disso, a microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) apresenta-se 
como uma ótima alternativa para preparo de amostras de alimentos e ambientais, pois se 
baseia na partição do analito entre a fase doadora (amostra) e aceptora (solvente orgânico), 
onde a polaridade do analito determina sua solubilidade na fase aceptora Um novo 
procedimento foi desenvolvido para  extração e pré-concentração  da mistura de ftalatos 
Bis(2-etilhexil) ftalato(DEHP ), Dietil ftalato(DEP) , Dimetil ftalato (DMP), Bis(1-Octyl) 
Ftalato(DOP) em amostras de água de hemodiálise utilizando a técnica da DLLME , a 
quantificação desses quatros ftalatos foi determinada por cromatografia gasosa com detector 
por ionização em chama (GC-FID). Preparou-se a mistura dos ftalatos 500mg-L-1 em solução 
de Acetonitrila(ACN) grau GC. Otimizou-se os tempos de análises da mistura de DMP, DEP, 
DEHP e DOP, totalizando 24 minutos. Identificados os tempos de cada ftalatos em estudo, 
foram otimizados os parâmetros para as melhores condições da DLLME. Obtidos as melhores 
condições aplicou-se o procedimento via DLLME em uma alíquota de 0,5mL de água com 
uma concentração de 0,5mg -L-1 dos quatros ftalatos, foi feita a injeção  em triplicata no CG-
FID. Os parâmetros de méritos mostraram linearidade DMP(R2=0,99912), DEP(R2=0,99558), 
DEHP(R2=0,99732) e DOP(R2=0,99791), limites de detecção(LD) e quantificação(LD) 
respectivamente, DMP(0,012 / 0,198 mg.L-1), DEP (0,046 / 0,138 mg.L-1), DEHP(0,00036 / 
0,0106 mg.L-1),  e DOP (0,012 / 0,036 mg.L-1) ,obteve-se coeficientes de variação  menores 
que 1% evidenciando uma boa precisão, fatores de enriquecimento (32-161), e teste de 
recuperação  (80-121%) e fatores de pré concentração (374 –533). Aplicando o procedimento 
nas amostras de águas de hemodiálise o ftalato DEHP foi encontrados em todas as amostras 
avaliadas em concentrações variando de 0,18 a 0,23mg. L-1, os outros três ftalatos não foram 
identificados nas amostras. É possível concluir que, o procedimento proposto mostrou 
eficiente na extração e pré-concentração dos ftalatos DMP, DEP, DEHP e DOP, pela técnica 
otimizada da DLMME. 





Certain chemicals have aroused the interest of researchers, due to the fact that they are 
harmful to animals and humans among them are phthalates (phthalic acid). The use of 
plasticizers has increased considerably in recent decades and thus the effects that the 
migration of their components to beverages, food, skin contact, inhalation, among others, 
bring to our body become more evident and worrying. Therefore, the dispersive liquid-liquid 
microextraction (DLLME) is a great alternative for preparing food and environmental 
samples, because it is based on the partition of the analyte between the donor phase (sample) 
and the acceptor phase (organic solvent), A new procedure was developed for extraction and 
pre-concentration of the mixture of phthalates Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP ), diethyl 
phthalate (DEP), dimethyl phthalate (DMP), Bis(1-Octil) Phthalate (DOP) in samples of 
hemodialysis water using the DLLME technique, the quantification of these four phthalates 
was determined by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID). The 
mixture of phthalates 500mg-L-1 was prepared in Acetonitrile (ACN) grade GC solution. The 
times of analysis of the mixture of DMP, DEP, DEHP and DOP were optimized, totaling 24 
minutes. After identifying the times of each phthalate under study, the parameters for the best 
conditions of the DLLME were optimized. Once the best conditions were obtained, the 
procedure was applied via DLLME in an aliquot of 0.5 mL of water with a concentration of 
0.5 mg -L-1 of the four phthalates, the injection was made in triplicate in the GC-FID. The 
merits parameters showed linearity DMP(R2=0.99912), DEP(R2=0.99558), 
DEHP(R2=0.99732) and DOP(R2=0.99791), detection limits(LD) and quantification(LD) 
respectively, DMP(0.012 / 0.198 mg.L-1), DEP(0.046 / 0.138 mg.L-1), DEHP(0.00036 / 
0.0106 mg.L-1), and DOP (0.012 / 0.036 mg.L-1), coefficients of variation lower than 1% 
were obtained, showing good precision, enrichment factors (32-161), and recovery test (80-
121%) and pre-concentration factors (374-533). Applying the procedure to samples of 
hemodialysis water, DEHP phthalate was found in all samples evaluated in concentrations 
ranging from 0.18 to 0.23 mg. L-1, the other three phthalates were not identified in the 
samples. It is possible to conclude that the proposed procedure was efficient in the extraction 
and pre-concentration of the phthalates DMP, DEP, DEHP and DOP, by the optimized 
technique of DLMME. 
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1-    INTRODUÇÃO 
 
1.1-    Policloreto de vinila (PVC), ftalatos. 
 
Através de uma reação de polimerização do monômero cloreto de vinila, em dispersão 
aquosa, com presença de catalisador e de um agente dispersor, obtém-se o polímero PVC 
(Poli Cloreto de Vinila) final da reação por filtração (FERNANDES et. al., 1987). A produção 
comercial deste polímero se deu início em 1927 nos Estados Unidos e na Alemanha em 1930, 
mas foi durante a segunda guerra mundial que a produção do PVC cresceu significativamente, 
devido as necessidades da própria guerra. A partir disso, o PVC vem sendo empregado em 
diversas formas (FERNANDES et al., 1987). Devido a sua versatilidade e possibilidades de 
reagir com diferentes aditivos, o PVC apresenta possibilidades de alteração em suas 
características dentro de um amplo espectro de propriedades, desde alta rigidez até extrema 
flexibilidade, e decorrência dessas características é utilizado em amplas aplicações que vão 
desde tubos e perfis rígidos, para uso na construção civil, até brinquedos e filmes flexíveis 
utilizados no acondicionamento de alimentos, sangue, soro e plasma.(NUNES; RODOLFO 
JUNIOR, 2006). 
Para conferir uma flexibilidade ao PVC os plastificantes são aditivos capazes de 
modificar propriedades tais como a viscosidade, temperatura de amolecimento, temperatura 
de transição vítrea (Tg) e módulos de elasticidade (MADALENO et al., 2009). Um dos mais 
importantes aditivos são os plastificantes, seu uso é conhecido desde os anos 50, com 
empregabilidade em diversos produtos tais como filmes alimentícios, mangueiras, laminados, 
brinquedos e calçados, material hospitalar, sendo os da família dos ftalatos de maior uso 
mundial. Segundo Brown et al. (1996), 88% dos plastificantes usados em PVC, são do grupo 
dos ftalatos. 
Usualmente os adipatos, ftalatos e o óleo de soja epoxidado são os mais utilizados, a 
faixa de concentração destes aditivos é de 20 a 40% (m/m), da massa do polímero, esta 
proporção é cuidadosamente escolhida para fornecer a permeabilidade adequada ao oxigênio, 
ao dióxido de carbono e ao vapor de água (FERNANDES et al., 1987)”. 
Alguns dos ftalatos mais utilizados são o butilbenzil ftalato (BBzP), bis(n-butil) ftalato 
(DnBP, DBP), bis(2-etilhexil) ftalato (DEHP), dietil ftalato (DEP), diisobutil ftalato (DIBP), 
diisodecil ftalato (DIDP), di-isonil ftalato (DINP), dimetil ftalato (DMP), di-n-hexil ftalato 




molecular, assim os ftalatos de maior massa molecular como, por exemplo, o DEHP, DIDP e 
DINP são utilizados em material de construção, vestuário, brinquedos e mobiliário doméstico. 
Os ftalatos de massa molecular relativamente baixa, tais como o DBP, DEP e DMP, são 
usados como solventes em adesivos, tintas, ceras, inseticidas, cosméticos e produtos 
farmacêuticos (BREAST CANCER & THE ENVIRONMENT RESEARCH CENTERS 
(BCERD), 2007). 
Os ésteres ftálicos (EFs), conhecidos como ftalatos, são substâncias orgânicas 
derivadas do ácido 1,2-benzeno dicarboxílico. Apresentam em sua estrutura um anel 
benzênico ligado a dois grupos ésteres conforme mostra a Figura 1, as configurações meta e 
para são conhecidas como isoftalato e tereftalato respectivamente, enquanto que a orto é 
conhecida pelo nome genérico de ftalato (Kirk e Othmer (1967) apud Loureiro, 2002). Dos 
ftalatos produzidos globalmente os isômeros orto dos ácidos ftálicos e ésteres ftálicos 
representam a maior montante da produção destinada a plastificantes para o PVC. Já o 
isômero meta e seus ésteres, são utilizados principalmente como monômeros para a síntese de 
vários poliésteres na indústria (SCAPIN, 2009).Os ftalatos apresentam estrutura geral 
conforme mostra a Figura 1, o que vai diferenciar um de outro são os grupos substituintes 
(R,R´) , neste trabalhos usaremos os quatro ftalatos descritos na Figura 2. 
 








Figura 2.  Fórmula estrutural dos ésteres ftálicos a serem estudados DMP, DEP, DEHP e 
DOP. 
         Dimetil Ftalato                                                      Dietil Ftalato 








Fonte: A autora 
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Fonte: Sarah et all.2014, apud Benjamim et al.,2015, Josh et al,2014 
 
Segundo Reto (2007), os ftalatos fazem tanto sucesso ou seja é muito utilizado, pois 
eles iniciaram a utilização dos plastificantes como aditivos do PVC e permanecem a frente 
com o uso amplo na indústria para a fabricação de filmes de PVC. Isso porque são as 
substâncias que oferecem a melhor relação custo/benefício associada a uma gama de 
propriedades satisfatórias na área de embalagens de alimentos, principalmente na conservação 
e praticidade. 
Mesmo diante desta realidade de intenso uso, há um lado desfavorável relacionado aos 
ftalatos. Estes têm sido encontrados em diversos meios devido a transferência desse 
plastificante para o meio ambiente durante o processo de manufatura, uso, distribuição e 
disposição final inadequada dos plastificantes e dos produtos que os contém (GRISA et al., 




partículas de sedimentos, em razão do alto coeficiente de partição octanol-água , o que causa a 
sua permanência no meio ambiente e, consequentemente, a contaminação do mesmo 
(FERREIRA e MORITA, 2012) .Devido isso a presença de ftalatos no ambiente tem sido 
detectada, uma vez que estes podem migrar a partir do material inserido para o meio ambiente 
(FARAHAN et al., 2007; WANG et al., 2014). 
O Bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP) apresenta alto peso molecular (5 ou mais Carbonos 
nas cadeias laterais) que conferem maleabilidade e resistência à matriz plástica, e são os mais 
utilizados como plastificantes de materiais (PVC), geralmente são encontrados em 
revestimentos de paredes e automóveis, embalagens de alimentos, dispositivos médicos, 
brinquedos, materiais de construção, entre outros (ATSDR, 2002). O dibutil ftalato (DBP) 
apresenta menor peso molecular, é utilizado na fabricação de cosméticos e produtos de 
higiene pessoal, vernizes, tintas e formulações farmacêuticas, atuando como aditivos e 
fixadores (ATSDR, 2001). 
 
 
1.1.1-    Migração dos Ftalatos 
 
  A legislação brasileira descreve da seguinte forma o conceito de migração “... é a 
transferência de componentes do material em contato com alimentos para estes produtos, 
devido a fenômenos físico-químicos” (BRASIL, 2001). A definição menciona dois tipos de 
migração: a total ou global e a específica. A migração é do tipo global, ocorrendo a 
transferência de todas as substâncias para o alimento, sendo elas tóxicas ou não. Já a migração 
específica relaciona a transferência de uma ou mais substâncias identificáveis, reconhecidas 
ou consideradas como de risco para a saúde do homem, não levando em consideração a 
quantidade total de outros migrantes que passam para o alimento (FERNANDES et all.1987).  
Algumas propriedades do polímero, tais como o peso molecular, natureza e quantidade 
do plastificante, processo de produção, homogeneidade do composto, natureza e do tipo da 
área de contato com o plástico (compatibilidade com o plastificante), da temperatura e da área 
determinam o processo de migração (MARCILLA, GARCÍA & GARCÍA-QUESADA, 
2004).  
Os ftalatos devido a sua natureza fluídica, podem se difundir pelos materiais nos quais 
são adicionados, sendo consequentemente lixiviados. Esse processo leva a sua presença em 




industriais de unidades de transformação, nos efluentes de esgotos doméstico e industrial, pela 
lixiviação de produtos plásticos, e no ambiente terrestre incluindo a atmosfera, lamas, solos, 
aterros sanitários e nas plantas (SOUZA et all. 2012). 
Silva et all. (2007) relata que os processos de transporte de massa, permeação, 
migração e sorção pode ocorrer em todos os polímeros. As migrações de aditivos de baixo 
peso molecular e fragmentação de polímeros, dentre eles o monômero, são os mais evidentes 
tipos de interações que ocorrem entre alimentos e materiais de embalagem 
(SHAHBAZIKHAH et all., 2011).  
Segundo Marcilla et all.  (2004), pode ocorrer a migração dos plastificantes de PVC 
para os meios de contatos tais como gás, líquido ou sólido, através de catéteres, máscaras para 
nebulizações, bolsas de sangue, alimentos embalados com PVC, brinquedos plásticos, sapatos 
e roupas, enfim, quaisquer materiais que tenham sido produzidos utilizando o policloreto de 
vinila com aditivos plastificantes. 
Devido à ausência de ligação química entre as cadeias poliméricas e as moléculas do 
plastificante, ocorre então a migração gradual do ftalato adsorvido ao policloreto de vinila 
para ambiente circundante. Os plastificantes formam ligações fortes do tipo ligações de 
hidrogênio na malha polimérica do policloreto de vinila. Dessa forma, os ftalatos ao longo do 
tempo podem ser lixiviados para o ambiente, especialmente se aquecidos (PSILLAKIS et all. 
2004), o que promove mudanças significativas nas propriedades físicas e mecânicas do 
material policloreto de vinila/plastificante (BENJAMIN et all. 2015).  
Porém, alguns ftalatos apresentam restrição de uso para algumas aplicações, já que 
estudos em roedores demonstraram potencial carcinogênico e mutagênico nestes (HEUDORF; 
MERSCH-SUNDERMANN; ANGERER, 2007). Os ftalatos migram através das membranas 
das organelas e perturbam a composição e estado físico do microambiente lipídico ao redor de 
certas enzimas. Como a resposta da ligação específica membrana-enzima está sujeita a 
mudanças devido à fluidez da membrana, estes compostos se tornam tóxicos para nível 
organelar em baixas concentrações Bell (1982). 
 
 
1.1.2-    Toxicologia dos Ftalatos 
 
Ftalatos são considerados contaminantes e estão presentes em produtos de higiene 




endócrina, carcinogênicos e de toxicidade reprodutiva (PETROVIC et all. 2002; PETRIE et 
al., 2015), além de serem classificados entre os de maior nível no ambiente em relação a 
outros compostos de desregulação endócrina (SÁNCHEZ-AVILA et all. 2012).  
Segundo Bisket e Lester (2003) os efeitos e os dois principais modos de ação dos 
ftalatos são mimetizador ou bloqueador dos hormônios endógenos. Quando a substância se 
liga ao receptor celular produzindo uma resposta chamada de agonista, ou seja, o agente 
exógeno irá agir em um momento errado ou provocar superprodução da resposta trata-se da 
ação mimetizador. Quando ocorre a ação bloqueadora a resposta obtida será menor em 
relação a resposta natural ou sem reposta, pois o agente exógeno bloqueará a ação do 
hormônio natural com o seu receptor. 
Kato et all. (2004) informaram que a população em geral está exposta ao DEHP 
através da água, dos alimentos e do ar, por meio da inalação e da ingestão. Entretanto, as 
pessoas que são submetidas a tratamentos médicos como transfusões e diálises estão mais 
expostas ao DEHP do que a população em geral devido ao íntimo contato com equipamentos 
ou materiais hospitalares plásticos. 
Dhanya et all (2003) observou uma inibição significativa da atividade da membrana 
Na(+)-K+ ATPase do fígado e do cérebro e os testes histopatológicos do cérebro revelaram 
áreas degeneradas ao ser ministrados  0,75%/100g de peso em ratos. Contudo observou-se que 
o efeito era reversível com a suspensão da dose administrada. Se consideramos pacientes com 
intoxicação por transfusão o efeito é minimizado diante ao pouco tempo de exposição, o 
problema, porém está em pacientes expostos por longo tempo, como os de talecemia e 
hemodiálise, o risco é preocupante. 
A Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) estabeleceu um limite máximo 
de ftalatos em água em 6.10-3 mg.L-1, e o uso de plastificantes em produtos infantis que 
podem ser levados à boca foi proibido (CHEN et all. 2004). A OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration) admite 850 .10-3mg. g-1 para o DBP e 5.10-3 mg.g-1 para o DEHP 
como níveis aceitáveis de exposição em ambiente de trabalho. No Brasil, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) denota que plastificantes não devem conter mais que 1% 
em peso de ftalato de dibenzila, e para embalagens de alimentos que contenham mais de 5% 
de gordura, o uso é permitido até o limite de 3% da matéria plástica. 
Gangi (1999) revelou a presença de DEHP em níveis elevados, em uma amostra de 
produtos médicos em PVC comercializados em 12 países, inclusive no Brasil. Da mesma 
forma que em brinquedos, produtos médicos de PVC flexível facilmente liberam o DEPH 




uso intravenoso. WEUVE et all. (2006) enfatizaram que a estimativa de exposição de crianças 
ao DEHP a partir de materiais e 7 componentes utilizados em unidades de terapia intensiva 
(UTIs) excede a exposição diária típica de um adulto (3-30.10-3 mg/kg de peso corporal/dia) 
por uma ou duas ordens de magnitude, aproximando-se do menor nível onde já se observam 
efeitos adversos em estudos com animais (14-23 mg/kg de peso corporal/dia). 
Adicionalmente, a suscetibilidade de neonatos nas UTIs a altas exposições ao DEHP pode ser 
associada à redução na habilidade de eliminação dos ftalatos. 
O metabolismo das crianças difere dos adultos, sendo as crianças mais sensíveis aos 
efeitos causados pelo DEHP. Sua contaminação oral pode ocorrer pela ingestão de leite 
materno, alimentos infantis armazenados em embalagens que migrem o plastificante, 
migração do composto existente em brinquedos, utilização de tubulações médicas (Latini et 
all. 2004). Foi observado também a presença de DEHP e ftalato de mono-(2etil -hexila) 
(MEHP), metabólito resultante da degradação do DEHP, em plasma materno, no cordão 
umbilical (LATINI et all. 2003), além da capacidade do DEHP de atravessar a parede 
placentária (MAGLIOZZI  et all.2003). Países como a Áustria, Alemanha, Dinamarca, 
França, Noruega, Finlândia e Suécia retiraram os ftalatos dos brinquedos infantis para 
menores de 3 anos (GREENPEACE INTERNATIONAL 1997), enquanto a Grécia baniu 
todos os brinquedos de PVC macios. Pesquisas laboratoriais identificaram uma   grande 
variedade de efeitos crônicos dos ftalatos (GREENPEACE INTERNATIONAL 1997): lesões 
de rim e fígado; anormalidades reprodutivas, incluindo atrofia testicular; desenvolvimento 
alterado de tecidos reprodutivos e efeitos na produção de   esperma; transformações de células 
e cânceres variados. 
SEGUNDO (WAHL et all. 1999) os pacientes que necessitam de hemodiálise 
representam um grande grupo de risco quanto a intoxicação com DEHP, pois estes ficam 
expostos por um longo tempo em contato aos tubos de PVC que apresentam em torno de 40% 
deste plastificante. WAHL et all. (2004) avaliaram a presença do metabólito 4-heptanone 
proveniente do DEHP e detectou sua presença no plasma de pacientes de hemodiálises, sendo 
95,9 μg L-1 contra 10,4.10-3g. L-1 nos pacientes controles, nos pacientes diabéticos não foi 







1.2-    A legislação brasileira para os ftalatos 
 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) são os principais órgãos que estabelecem os regulamentos, normas e 
quantidades dos ftalatos a serem adotados nos mais variados produtos plásticos, são: A 
Anvisa na Resolução nº 105, de 19 de maio de 1999, publicada no Diário Oficial da União 
(DOU) no dia 20/05/1999, apêndice I - Restrições de uso, limites de composição e 
especificações, estabeleceu que as embalagens com os plastificantes não devem conter mais 
que 1% em peso de ftalato de dibenzila. No mesmo ano (1999), o Brasil deu os primeiros 
passos para a resolução, na União Europeia já havia sido proibido o uso de ftalatos em 
brinquedos que são levados à boca das crianças abaixo de três anos de idade. Após um ano, a 
Portaria nº. 116ª/2000, de 3 de março constatou a existência de riscos para a saúde e 
segurança dos consumidores, designadamente crianças resultantes da utilização de certos 
artigos de puericultura e brinquedos fabricados em PVC maleável, em cuja composição se 
encontram determinados ftalatos. 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) divulgou nota técnica 
afirmando que, segundo a avaliação do IARC ( International Agency for Research on 
Cancer), órgão ligado à Organização Mundial da Saúde (OMS), em fevereiro de 2000, o 
DEHP, assim como o DEHA (adipato de di-2-etilexil) foram classificados como substâncias 
do grupo 3, (risco cancerígeno para seres humanos não classificável), isto é, risco ainda não 
evidenciado para seres humanos. No entanto, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde (INCQS) relacionou o DEHP e o DEHA ao desenvolvimento de câncer de fígado e 
problemas de fertilidade em testes com animais (ANVISA, 2000). 
 Muitos países preocupados quanto à exposição de crianças de pouca idade ao uso do 
DEHP, restringiram o uso deste ftalatos em brinquedos de PVC. Voluntariamente a indústria 
de brinquedos americana interrompeu o uso de DEHP em brinquedos que podem ser levados 
à boca em 1986 (ASTM, 1986). A legislação brasileira é lenta quanto a proibição do uso de 









1.3-    Água de hemodiálise 
  
LUKE, R.G. (2005) relata que a insuficiência renal crônica é caracterizada por perda 
progressiva e geralmente irreversível da função renal de depuração, o rim não consegue 
realizar sua função filtradora, isto é, retirar do sangue todas as escórias metabólicas. A 
falência renal acontece a qualquer momento da vida e afeta qualquer pessoa. A doença 
normalmente progride de forma lenta, mas gradual, resultando em múltiplos sinais e sintomas 
decorrentes da incapacidade do rim de manter a homeostasia interna (SILVA, SILVA, 2003).  
Dentre as modalidades de tratamento para a insuficiência renal, a hemodiálise é um 
processo realizado em um circuito extracorpóreo, utilizando-se uma membrana artificial. Um 
ou mais vasos sanguíneos do paciente são puncionados para que o sangue percorra um 
circuito tubular e passe pelo filtro, que contem grande número de pequenos capilares, 
constituídos por um material que serve como membrana semipermeável, banhados 
externamente pela solução de diálise (ENGEL, C. L. et all. 2005). A hemodiálise promove a 
retirada das substâncias tóxicas, água e sais minerais do organismo, mediante a passagem do 
sangue por um filtro, são em geral realizadas três vezes por semana em sessões com duração 
média de 3 a 4 horas, com auxílio de uma máquina em clínicas de hemodiálise. Diálise e o 
transplante renal (TX), são tratamentos que substituem parcialmente a função renal, aliviam 
os sintomas da doença e preservam a vida do paciente, porém, nenhum deles é curativo 
(THOMÉ et al. 1999). 
A água utilizada na hemodiálise deve ser amplamente controlada para manter o padrão 
de segurança e qualidade. Portanto, precisa receber tratamento especial antes de ser utilizada 
no preparo da solução de diálise, obedecendo rigorosamente os padrões normatizados pela 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC. 154, de 15/06/04. Sendo a hemodiálise uma terapia 
na qual o maior insumo consumido é a água, a maior preocupação com a qualidade, se refere 
aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos deste insumo (PEREZ- GARCIA, 2001). 
Sob o ponto de vista sanitário a inobservância dos riscos de contaminação, bem como práticas 
inadequadas nesta água, imprime graves consequências aos pacientes em hemodiálise. 
Todas as substâncias de pequeno peso molecular presentes na água têm acesso direto à 
corrente sanguínea do paciente, levando ao aparecimento de efeitos adversos, muitas vezes 
letais. Por essa razão, é muito importante que a pureza da água utilizada para diálise seja 




que o sistema de tratamento não foi eficiente para remoção dos contaminantes, qualidade da 
água de alimentação, por dimensionamento inadequado do sistema de tratamento, 
deterioração progressiva dos componentes do sistema ou ruptura da membrana da osmose 
reversa. A água tratada é utilizada para diluir soluções concentradas de sais, conhecidas como 
concentrados polieletrolíticos. Pacientes urêmicos, em tratamento, são expostos a volumes de 
água que variam entre 18.000 a 36.000 litros por ano (SILVA, A. M. M. et all.. 1996).  
De acordo com a OMS o suprimento de água seguro é aquele que não representa 
nenhum risco significativo a saúde. A grande maioria dos problemas de saúde relacionados a 
água é resultado de contaminação microbiológica, entretanto, com relação a água utilizada 
nos processos de diálise, a presença de contaminantes químicos e biológicos tem papel 
fundamental. Caso exista estes contaminantes eles apresentam uma relação com doenças e 
sintomas, pelos quais podemos verificar conforme Tabela 2. Vários contaminantes presentes 
algumas vezes na água, utilizada para se fazer a solução dialítica são prejudiciais aos 
pacientes. A presença, por exemplo, de grandes quantidades de cálcio e magnésio na água não 
tratada produzem um quadro chamado “síndrome da água dura” que se caracteriza pelo 
aparecimento de náuseas, vômitos, letargia, fraqueza muscular intensa e hipertensão arterial. 
O magnésio confere dureza à água do dialisato quando em excesso provocando o bloqueio da 
transmissão neuromuscular (PEGORARO, 2005). 
 
Tabela 2 Relação entre sintomas e contaminantes. 
CONTAMINANTES SINAIS E SINTOMAS 
pH baixo, sulfatos Acidose metabólica 
Bactérias, cálcio, cobre, endotoxinas,  
pH baixo, magnésio, nitratos, sulfatos, zinco 
Náuseas, vômitos 
Alumínio, cloraminas, cobre, zinco Anemia 




Cálcio, sódio Hipertensão 
Bactérias, endotoxinas, nitratos Hipotensão 
 





A Tabela 2 não descreve nenhum ftalatos como um possível contaminante, percebe-se 
que a toxicidade e a problematização advinda de agentes químicos como os ftalatos não estão 
no foco na manutenção da qualidade da água de hemodiálise. 
Os métodos de tratamento da água para uso em hemodiálise devem ser adequados para 
produção da água caracterizada como “água para injetáveis” – água tipo I – de acordo com o 
sistema de obtenção preconizado e estabelecido nas edições vigentes da Farmacopeia 
Europeia e da Farmacopeia dos Estados Unidos da América – USP. Os métodos de tratamento 
preferenciais são a deionização e a osmose reversa (PEGORARO, 2005; LEME; SILVA, 
2003).  
Geralmente, os métodos de purificação, consistem no pré-tratamento ou preparatório e 
pós-tratamento da água. O processo preparatório da água potável deve ser eficaz, retendo 
grande parte das impurezas orgânicas e químicas, evitando danos às membranas de osmose 
reversa. (BUGNO et all. 2007). Esse método consiste em filtrar, abrandar, adsorver 
substâncias através de carvão ativado. Os filtros mecânicos removem corpúsculos e resíduos 
presentes na água, utilizando um filtro de cartucho com porosidade que varia entre 5 a 25 
microns, ou um filtro sedimentação que retira impurezas e sedimentos presentes na água de 
entrada (RAMIREZ, 2009). 
 
1.4-    Microextração líquido líquido Dispersiva (DLLME) 
 
O preparo de amostra adequado é um passo fundamental para qualquer procedimento 
analítico (PAN et all.2014). Os principais objetivos do preparo de amostra são promover a 
extração, também muitas vezes, aumentar a concentração dos analitos de interesse (pré-
concentração), e a remoção, tanto quanto possível, dos interferentes (clean-up). Essa é a etapa 
mais onerosa e demorada envolvida no processo analítico, consumindo o maior tempo da 
análise, além de ser a etapa mais propensa a ocorrência de erros, perdas de analitos e 
contaminações (JARDIM, 2010).  
 O desenvolvimento de novas técnicas de preparação de amostra com base na 
miniaturização dos métodos tradicionais tem sido de grande interesses dos pesquisadores: 
microextração em fase líquida (LPME) e microextração em fase sólida (SPME) (CARASEK; 
MERIB, 2015; PŁOTKA-WASYLKA et al.2015; SPIETELUN et all. 2014). Visto que a 
miniaturização das técnicas de preparo de amostras era o fator chave para alcançar estes 




interesse dos analíticos com o desenvolvimento da microextração em fase sólida (SPME, do 
inglês, Microextraction Solid-Phase) (ARTHUR; PAWLISZN, 1990). Baseada na extração 
dos analitos a partir e uma fibra de sílica como material adsorvente (FARAJZADEH; 
KHOSHMARAM; SHEYKHIZADEH, 2014), a eficiência da extração depende do 
revestimento desta fibra e dos coeficientes de partições dos analitos de interesse (REZAEE; 
YAMINI; FARAJI,  2010). Como o revestimento das fibras são fatores importantes na SPME, 
isso se torna também uma desvantagem, pois gera uma relação de dependência de 
fornecedores para a concessão das fibras, além de apresentarem também limitações no uso de 
determinados solventes entre outras o (REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010; SARAFRAZ-
YAZDI; AMIRHASSAN, 2010). A microextração em fase líquida (LPME do inglês, 
Microextraction Liquid-Phase) , foi desenvolvida nos meados da década de 90, seu princípio 
baseia-se em um menor uso de solventes orgânicos, na ordem de microlitros (µL),  chamada 
de fase aceptora, a fim de extrair os analitos provenientes de uma matriz aquosa (fase 
doadora) (SARAFRAZ-YAZDI; AMIRHASSAN, 2010).  
Assim, a LPME foi dividida em três principais categorias: i) microextração em gota 
suspensa (SDME, do inglês, Single Drop Microextraction); ii) microextração líquido-líquido 
dispersiva (DLLME, do inglês, Dispersive Liquid-Liquid Microextraction) e, iii) 
microextração em fase-líquida com fibras ocas (HF-LPME, do inglês, Hollow Fiber Liquid-
Phase Microextraction) (;SARAFRAZ-YASZDI; AMIRHASSAN, 2010). A maioria das 
técnicas de LPME necessita de um tempo longo para alcançar o estado de equilíbrio, devido à 
pequena área de contato entre a amostra e o solvente extrator, o que afeta de forma negativa 
os fatores de enriquecimento. A DLLME supera essas limitações (CRUZ-VERA et all. 2009). 
Dentre estas, a DLLME é uma das técnicas que vem recebendo atenção e se destacando na 
área de preparo de amostras (HERRERA et all. 2010). 
A DLLME é uma técnica de microextração, desenvolvida por (REZAEE et all. 2006) qual 
é constituída por um sistema ternário de solventes: solvente extrator, solvente dispersor e fase 
aquosa . É um método de separação e pré-concentração pelo qual baseia-se na partição dos 
analitos utilizando pequenas quantidades de solventes dispersores extratores, os quais fazem 
parte de duas fases imiscíveis uma aquosa e a outra orgânica. Consiste no equilíbrio de 
distribuição do analito entre as fases doadora (amostra) e aceptora (solvente orgânico) e é 
ideal para a extração de compostos com propriedades lipofílicas moderadas a altas ou que 
possam ter seu coeficiente de distribuição (log D) alterado pelo controle do pH (analitos 
ionizáveis) (MARTINS et all. 2012) (ZANG et all. 2009). Seu estado de equilíbrio é 




aquosa, solvente dispersor e solvente extrator), o que torna a extração independente do tempo. 
A razão entre o volume de fase aceptora e de fase doadora é da ordem de microlitros e 
mililitros, respectivamente, o que permite a obtenção de altos valores de enriquecimento 
(FARAJZADEH; SOROURADDIN; MOGADDAM, 2015; REZAEE et all. 2006). 
 O procedimento desta técnica consiste em uma injeção rápida, utilizando uma seringa, 
contendo uma mistura de solvente extrator e solvente dispersor, dentro da fase aquosa que 
conterá o analito de interesse. Esta injeção “brusca”, levará à formação de uma emulsão no 
interior do tubo cônico (água / solvente extrator / solvente dispersor) composto por inúmeras 
gotículas de solvente extrator as quais estão dispersas na solução aquosa, permitindo a 
extração do analito em poucos segundos. Isto pode ser explicado devido à formação de uma 
infinita área superficial entre as gotículas de solvente extrator e as gotículas da fase aquosa, 
alcançando o estado de equilíbrio rapidamente. Após a centrifugação, a quantificação do 
analito na fase sedimentada (FS) é analisada conforme a técnica analítica mais apropriada 
(HU; WU; QI-FENG, 2010; REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010; SARAFRAZ-YAZDI; 
AMIRHASSAN, 2010; MA; LU; CHEN, 2012). As etapas da técnica encontram-se ilustradas 
na figura 3. 
 
Figura 3 Esquema representativo envolvendo as etapas da DLLME. 
 





  A Figura 3 ilustra o procedimento, que é baseado no processo de distribuição de 
equilíbrio do analito entre as fases aquosa e extratora (SARAJI; BOROUJENI, 2014). A 
DLLME vai apresentar uma boa aplicabilidade se o analito for altamente ou moderadamente 
de caráter hidrofóbico (apresentando coeficiente de distribuição maior que 500. Uma boa 
alternativa para aumentar o caraterística lipofílica do analito é a adição de agentes 
complexantes, ou também ajustes de pH (ZANG et all. 2009). 
 
1.4-1   Principais parâmetros que afetam a eficiência da DLLME 
 
Trabalhos publicados por Caldas et all. (2011), Melwanki et all. (2009) e Moreira et all. 
(2014), demonstraram que fatores como solvente de extração, solvente de dispersão, volumes 
dos solventes de extração e dispersão, tempo de extração, força iônica e pH da amostra são 
imprescindíveis para uma boa eficiência da extração por DLLME .  
 
Figura 4 Principais parâmetros que afetam a eficiência da DLLME. 
 





 A seleção do solvente extrator apropriado é o parâmetro mais importante desta técnica de 
extração (ZANG et al. 2009). Na prática, ele representa cerca de 1-3% do volume total da 
mistura de solventes utilizada (BOSCH OJEDA; SÁNCHEZ ROJAS, 2009). É necessário que 
o solvente extrator apresente características desejáveis tais como densidade maior que a da 
água, para permitir a formação da fase sedimentada; uma temperatura de ebulição 
relativamente alta e uma pressão de vapor relativamente baixa, a fim de evitar perdas de 
solvente durante o processo de extração e baixa solubilidade em água, permitindo a separação 
adequada do solvente orgânico. Além disso, o solvente extrator deve ter capacidade de 
extração dos analitos de interesse e de formar dispersão na forma de microgotas na presença 
do solvente dispersor, além de ser adequado à técnica analítica escolhida (Borges et al.2015). 
(Rezaee et al.2006) relata que o aumento do volume do solvente extrator promove um 
aumento do volume da fase sedimentada e, embora a recuperação permaneça quase constante, 
o fator de enriquecimento poderá diminuir, levando a perdas na detectabilidade dos analitos 
de interesse.  
Já o solvente dispersor tem como principal característica ser solúvel tanto na fase aquosa 
e na fase orgânica. O volume do solvente dispersor afeta diretamente o grau de dispersão do 
solvente extrator na fase aquosa e, consequentemente, a eficiência da extração. Metanol, 
acetonitrila, acetona, etanol e tetraidrofurano são os solventes dispersores mais usados, o seu 
volume afeta diretamente a turvação da solução e consequentemente a eficiência da extração 
(REZAEE et al. 2006) (HUO et all. 2011) (YAN et al. 2011). Nos trabalhos de Yan et al 
(2011) e  Farajzadeh et all. (2012) foi observado que o aumento do volume de solvente 
dispersor promoveu o aumento da solubilidade do solvente extrator na amostra com 
consequente diminuição do volume de fase sedimentada. Portanto, o volume ótimo de 
solvente dispersor é o que garante um alto fator de concentração e, ao mesmo tempo, permite 
um volume de fase sedimentada suficiente para as análises necessárias 
(HADJMOHAMMADI; GHOREISHI, 2011). 
O pH da amostra é um parâmetro essencial porque afeta tanto a eficiência da extração 
como a seletividade da DLLME (MENG et all. 2011).  Em se tratando por exemplo de 
analitos básicos para que tenha uma melhoria na eficiência de extração e necessário que o pH 
da amostra fique acima do seu valor de pKa, evitando a sua ionização e aumentando a 
tendência de serem extraídos pelo solvente extrator. (SARAJI; BOROUJENI, 2014). No 




amostra de urina para facilitar a partição do 7-aminoflunitrazepam para o solvente extrator 
com o objetivo de melhorar a recuperação. 
Outro parâmetro de interesse é a força iônica da amostra. A adição de sal pode 
promover melhora no rendimento da extração (SARAJI; BOROUJENI, 2014) devido à 
diminuição da solubilidade dos compostos de interesse na fase aquosa e aumento de sua 
transferência para a fase orgânica (HUO et al. 2011). Esse fenômeno denominado de salting 
out, no qual moléculas de água formam esferas de hidratação ao redor das moléculas do sal 
dissociadas, com consequente diminuição da concentração de água disponível para dissolver 
as moléculas do analito (MELWANKI et al. 2009). Contudo, essa adição também promove 
redução na solubilidade do solvente extrator na amostra, o que promove aumento no volume 
de fase sedimentada e diminuição do fator de enriquecimento (SARAJI; BOROUJENI, 2014). 
A técnica da DLLME apresenta algumas vantagens tais como: menor uso de solventes 
orgânicos, rapidez na execução (apenas uma etapa), simplicidade de operação, baixo custo, 
alta recuperação do analito e alto fator de enriquecimento, além de possibilitar a aplicação na 
extração e concentração de grande variedade de compostos orgânicos e em diversas matrizes 
biológicas, como sangue, urina e plasma. A principal desvantagem citada é o uso de solventes 
tóxicos e a etapa de centrifugação, que dificulta a automação da técnica (MOREIRA, et 
al.2014). 
Segundo os autores Alshana et all.  (2013);Rezaee et all. (2006);Kawaguchi et all. 
(2008); Kocúrová et all. (2012)  as desvantagens  da técnica estão no uso de solventes tóxicos, 
todo o processo de extração é manual e a centrifugação limita o volume de amostra a ser 
utilizado. Esta  etapa que demanda maior tempo no processo e dificulta a automação da 




1.5-    Cromatografia 
 
A cromatografia é um método físico-químico capaz de separar componentes de uma 
amostra, pela distribuição destes componentes entre duas fases. Uma das fases está fixa, 
enquanto a outra passa através dela. A amostra é introduzida no equipamento e conduzida 




estacionária (líquida ou sólida), os componentes da amostra são distribuídos entre as duas 
fases, de tal forma que, cada um deles é seletivamente retido pela fase estacionária, resultando 
em uma migração diferencial que promove a separação (PECSOK E SHIELDS, 1968; 
EDWARDS, 1970; COLLINS, 1988; JAMES, 1995; COLLINS et all.(2006). 
A cromatografia gasosa recebe este nome devido ao fato da fase móvel (também 
chamada de gás de arraste) utilizada ser um gás (SKOOG et al.2002; COLLINS et all.2006). 
Os principais componentes de um cromatógrafo gasoso são: sistema de gases, sistema de 
injeção da amostra, coluna cromatográfica, detector e registrador (SKOOG et al. 2002; 
Soares, 2006). 
A Cromatografia a Gás (GC) é uma técnica utilizada na separação de substâncias 
gasosas ou volatilizáveis. A volatilidade dos compostos pode ser conseguida aumentando-se a 
temperatura no local de injeção da amostra e na coluna, ou derivando-se os compostos em 
outros, mais termicamente estáveis e apolares (EDWARDS, 1970; CIOLA, 1973; COLLINS, 
1988; Collins et all. 2006; SOARES, 2006). 
Dentre os métodos analíticos o mais utilizado para determinação de compostos 
desruptores endócrinos, em especial os ftalatos, é a cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (PETROVIC et all. 2002; BAGÓ et all.2005). A Tabela 3 trás 
algumas amostras e técnicas de extração diversas, em sua maioria analisadas em 
Cromatografia a Gás como evidencia a literatura. 
 
Tabela 3 Métodos citados na literatura para extração e análise dos ftalatos. 
  
Matriz   Extração Análise Referência 
Água Microextração 
Dispersiva em  
Fase-líquida 
Cromatografia 
gasosa acoplada ao 
detector de 
ionização em chama 
(GC-FID) 
Zakharkiv et al. 
(2015) 
 





gasosa acoplada a 
espectrometria de 
massa (GC-MS) 





Solo Extração  
sólido-líquido 
Cromatografia 
gasosa acoplada a 
espectrometria de 
massa em tandem 
(GC-MS-MS) 





gasosa acoplada a 
espectrometria de 
massas (GC-MS) 




























gasosa acoplada ao 
detector de 
ionização em chama 
(GC-FID) 
Arjomandi e 
Behzad et al. (2014) 
 Fonte: A autora 
Conforme denota alguns exemplos citados na Tabela 3 as técnicas mais empregadas 
para análise de ftalatos são: cromatografia gasosa acoplada ao detector de espectrométrico de 
massa (MS) ou de ionização em chama (FID). 
 
 
2-    OBJETIVO  
 
 
2.1   Objetivo geral 
 
Objetivo deste trabalho foi avaliar sistema de extração em fase líquida via DLLME, para 
viabilizar a determinação por GC-FID dos ftalatos em amostras de água de hemodiálise.  
 





 • Otimizar as condições cromatográficas para a determinação da mistura dos quatro ftlatalos 
em estudo DEHP, DEP, DMP e DOP; 
 
• Otimizar o tipo e o volume dos solventes extrator e dispersor, pH e a força iônica da solução 
para realização da DLLME, visando uma maior eficiência da extração e pré-concentração do 
ftalatos; 
 • Determinar os parâmetros de mérito: faixa linear, coeficiente de correlação linear (R2), 
limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), fator de enriquecimento (FE),fator de 
Pré Concentração (FC) , coeficiente de variação (CV) e avaliar a exatidão do método 
proposto, por meio de testes de recuperação;  






3-    PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
 
3.1   Limpeza e preparo de vidrarias 
 
Devido ao risco de contaminação das amostras por ftalatos provenientes de materiais 
plásticos, em todos os experimentos utilizou-se apenas materiais de vidro. Além disso, para 
limpeza dos materiais durante os procedimentos, foram seguidos os critérios sugeridos por 
Lopez-Avila e Beckert (1989). Todo o material utilizado foi lavado com detergente, 
enxaguado com água em abundância, lavado três vezes com água destilada e finalmente 
lavado com acetona. 
Solução 
3.2   Instrumentação 
 
Os reagentes empregados para o preparo das soluções de trabalho foram pesados 
utilizando uma balança analítica Shimadzu modelo AUY 220 com precisão de ± 0,1 mg. As 
soluções foram preparadas a partir de reagentes com grau de pureza analítica Sigma-Aldrich. 
No preparo das soluções aquosas, foi utilizada água deionizada de alta pureza obtida do 
sistema de purificação GEHAKA (São Paulo, Brasil) de resistividade 18,8 MΩ cm. 
Inicialmente foram preparadas soluções estoque para cada substância DMP, DEP, 
DEHP, DOP, na concentração de 500,00 mg L-1. e, a partir destas, as soluções de trabalho, 
tanto individuais quanto da mistura, contendo todos os quatro padrões, em diferentes 
concentrações. As soluções foram preparadas através da diluição dos padrões DMP, DEP, 
DEHP, DOP em acetonitrila (ACN) Sigma-Aldrich., as quais foram armazenadas e estocadas 
em refrigeração. 
 
3.3   Equipamento e condições cromatográficas  
 
As análises foram realizadas em um sistema GC (Shimadzu – Modelo 2014), detector 
por ionização em chamas (FID). A análise foi feita no modo splitless. Volume da amostra: 1,0 
µL. A temperatura do injetor foi mantida à 300 °C. O gás de arraste utilizado foi nitrogênio 




dimetilpolisiloxano) (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm). A temperatura inicial da coluna foi de 120 
ºC por 1 min, com aumento para 300 ºC a 9 ºC min-1, mantida por 3 min. os dados foram 
analisados no software GC-Solution. a metodologia adaptada foi de (ZAKHARKIV; ZUI; 
ZAITSEV, 2015). 
A fim de se obter a separação de DMP, DEP, DEHP e DOP, preparou-se  uma solução 
da mistura dos quatro ftalatos em ACN, de 100 mg L-1, após obtido a separação dos quatros 
ftalatos da mistura, injetou-se cada um dos padrões de ftalatos separadamente, para a possível 
confirmação dos tempos de retenções correspondentes de cada um dos quatros ftalatos. 
 
 
3.4   Otimização do procedimento de extração por DLLME 
 
 A fim de obter boas recuperações foram feitos ensaios de otimização dos parâmetros 
envolvidos na DLMME, pois estes estudos afetam diretamente a eficiência do método. Uma 
alíquota de 5 mL de água deionizada foi diretamente pipetada para tubos de vidro com fundo 
cônico, e com o auxílio de uma microsseringa injetou-se rapidamente 1000 µL da mistura de 
extrator/dispersor, contendo 200 e 800 µL de clorofórmio e metanol respectivamente. As 
gotículas do solvente extrator depositados no fundo do tubo contendo o DMP, DEP, DEHP e 
DOP, foram retiradas com o auxílio de uma microseringa. Depois foram injetadas 1 µL no 
GC, as medidas foram realizadas em triplicatas e expressas como média ± desvio padrão. 
As etapas do procedimento da técnica da DLLME esta relatado na Figura 5,onde 
ocorrerá a partir de uma injeção rápida de uma mistura de solventes extrator e dispersor na 
solução aquosa contendo os quatro ftalatos em estudos, após injeção ocorrerá a turvação 
seguida de formação de microgotas (sistema ternário) que sedimentaram no fundo do vidro 









Figura 5.  Formação do sistema ternário e da fase sedimentada após injeção da mistura 
extrator/dispersor na amostra. 
 
 
Fonte: A autora 
Nota; a) Injeção do da mistura do solvente extrator e dispersor na solução aquosa contendo os analitos, 
b) Turvação da mistura, c) Formação do sistema ternário; d) Sedmentação do analito no solvente extrator. 
 
3.4.1-   Solventes extrator  
 
Para escolha do melhor solvente extrator foram realizados ensaios utilizando, 
tetracloreto de carbono, xileno, hexano,1-dodecanol e clorofórmio, combinados inicialmente 
com metanol (solvente dispersor) em 5 mL de água deionizada fortificada com 500 µg L-1 da 
mistura de DMP, DEP, DEHP, DOP. Para o procedimento de extração foram utilizados 200 
µL de solvente extrator com 800 µL de solvente dispersor. 
 
3.4.2-   Solventes dispersor     
 
Para escolha do melhor solvente dispersor, atendendo a característica de ser solúvel 
tanto na amostra quanto no solvente extrator, foram selecionados acetonitrila, acetona, etanol 












com 500 µg L-1 da mistura de DMP, DEP, DEHP, DOP. Para a extração foram utilizados 200 
µL de solvente extrator (clorofórmio) e 800 µL de solvente dispersor. 
 
3.4.3-   Volume do Solventes extrator 
 
Para seleção do volume de solvente extrator, foram realizados ensaios de extração em 
água deionizada fortificadas com 500 µg L-1 da mistura  de DMP, DEP, DEHP, DOP com 
diferentes volumes de solvente extrator 100, 120, e 150 µL. Para a extração foram utilizados 
800 µL de etanol como solvente dispersor e clorofórmio como solvente extrator. 
 
3.4.4-   Tempo de extração 
 
 Segundo Rezaee et all. (2006) o tempo de extração é definido pelo intervalo entre a 
injeção da mistura dos solventes extrator e dispersor antes da etapa de centrifugação.  Por ser 
o tempo de extração, um dos fatores muito importantes em processos de extração na DLLME. 
O efeito do tempo de extração dos analitos foi avaliado no intervalo de 1 a 720 minutos, a 




3.4.5-   Adição do sal 
 
  
Um dos Fatores relevantes de se avaliar em DLLME é o efeito salting out/ salting in, 
pois pode impulsionar a saída do analito da fase aquosa, ou de favorecer sua permanência, 
respectivamente assim como influenciar a partição dos solventes utilizados no processo de 
extração (FRIEDMAN, 2013). Para investigar este parâmetro, vários experimentos foram 








3.4.6-   Agitação mecânica 
 
O uso do ultrassom para facilitar a extração também foi avaliado, pois estudos 
mostram que o banho ultrassônico aumenta a eficiência de extração, uma vez que microgotas 
menores são produzidas quando a vibração ultrassônica e empregada. 
 
3.5   Validação do método 
 
Após a otimização do método de extração por DLMME e estabelecidas as melhores 
condições de separação da mistura dos quatro ftalatos no sistema cromatográfico, foi feita a 
validação do método por meio da determinação das figuras de mérito: seletividade, 
linearidade e faixa linear de trabalho, limites de detecção e quantificação, precisão 
(repetitividade e precisão intermediária) e robustez.  
 
3.5.1 Curvas analíticas 
 
Foi construída uma curva de calibração analítica para soluções padrão sem e com 
etapa de  pré-concentração. A curva do padrão em um intervalo de concentração da solução 
de ftalatos DMP, DEP, DEHP e DOP, variando entre 40 e 125mg L-1 em ACN. A curva 
analítica com pré-concentração, foi realizada pelo método DLMME proposto e otimizado, em 
um intervalo de concentração da solução de ftalatos (DMP, DEP, DEHP e DOP) variando 
entre 40 e 125mg L-1. Cada ponto da curva foi injetado três vezes no sistema cromatográfico e 
a partir dessas injeções, realizou-se o cálculo da média das áreas, equação da curva analítica, 
coeficiente de determinação (R²). 
 
3.5.2   Linearidade e sensibilidade 
 
A curva de calibração é utilizada para avaliar a linearidade do método, que consiste na 
capacidade de demonstrar, dentro de um intervalo especificado, que os resultados obtidos são 
diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra (ANVISA, 2003). Na maior 
parte dos casos, a relação matemática entre o sinal e a concentração da substância deve ser 
determinada empiricamente, a partir de sinais medidos para concentrações conhecidas. Essa 
relação matemática, muitas vezes, pode ser expressa como uma equação de reta chamada de 




Y = ax + b 
A linearidade do método foi obtida pelo coeficiente de determinação (R2), obtido 
através da construção das curvas analíticas, e a sensibilidade foi medida segundo Brito et all. 
(2003) e Lanças (2009), pelo coeficiente angular da equação da reta. O aplicativo Origin 9.0 
foi utilizado para a construção dos gráficos.  
 
3.5.2   Ensaios de Recuperação 
 
A recuperação (R) pode ser definida como a quantidade total de analito, em 
porcentagem, que é transferida para a fase aceptora ao final da extração e depende do volume 
total da fase orgânica, do volume da amostra, do coeficiente de partição (RASMUSSEN et 
all.; 2004). 
A recuperação está relacionada diretamente com a exatidão (BRITO et all. 2003), uma 
vez que está associada a eficiência da metodologia analítica quanto ao processo de  extração 
dos analitos da amostra (LANÇAS, 2009).  
Durante a execução desta etapa, pela técnica da DLMME, usou-se 5 mL das amostras 
de água de hemodiálise fortificadas com soluções padrões mistas de DMP, DEP, DEHP e 
DOP, obtendo-se soluções com concentrações após pré-concentração de 0,2 mg∙L-1, com 
injeção em sistema cromatográfico a gás. As áreas dos sinais obtidos foram empregadas nas 
curvas analíticas com pré-concentração, conhecendo o valor das concentrações das amostras, 
relacionou-se em porcentagem com o valor da concentração inicial da fortificação, obtendo 
assim os valores de Recuperação de cada uma das amostras. 
 
3.5.3   Fator de enriquecimento (FE) 
 
Para demonstrar a eficiência da extração, Moreira et all. (2014) utilizou parâmetros 
como o fator de enriquecimento (FE). Os valores de FE foram obtidos a partir dos cálculos da 
divisão do coeficiente angular da curva de calibração analítica da pré concentração, pelo 
coeficiente angular da curva de calibração sem pré-concentração. 
 





O limite de detecção (LD) foi considerado com a menor concentração do analito de 
interesse presente na amostra, que quando submetido a todo o processo analítico, produz um 
sinal definido como o limite de detecção do método Chasin, et all.(1998). No presente 
trabalho foi estabelecido LD experimental, como sendo a menor concentração dos analitos, 
detectável pelo procedimento, o experimento foi realizado a partir de diluições sucessivas da 
solução do padrão contendo DMP, DEP, DEHP e DOP, de 40 mg∙L-1   até se obter uma 
relação sinal ruído maior que três. 
O limite de quantificação (LQ) foi estabelecido como sendo a menor concentração dos 
analitos de interesse que pode ser medida com uma precisão estabelecida Chasin, et 
all.(1998). O LQ foi obtido multiplicando por três o valores obtido de LD.  
 
3.5.3   Precisão 
 
A precisão representa a dispersão de resultados entre ensaios independentes, repetidos 
de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, sob condições definidas. A 
precisão é estimada através do desvio padrão relativo (RSD), também conhecido como 
coeficiente de variação (CV), calculada de acordo com a Equação 1:   
 
                                                           𝐶𝑉 =  𝜎
𝑥̅
 𝑥 100%                                                 Eq. (1)                                                                      
 
Onde: σ = desvio padrão 
?̅? = média das medidas das determinações áreas. 
 
3.6-   Aplicação do Método desenvolvido na água de hemodiálise 
 
3.6-1   Coleta das amostras 
 
As amostras foram coletadas no setor de hemodiálise do Hospital de Clínicas de 




do tratamento da água de hemodiálise, as amostras estão  descritas como; Amostra I -Pré-Pré 
tratamento; Amostra II- Pós- Pré tratamento; Amostra III- Tratada; Amostra IV- Armazenada 
dia (29/08/2019) ; Amostra V- Armazenada dia (26/09/2019). 
 
Figura 6. Pontos de coleta das amostras da água de hemodiálise no HCU/UF. 
 
Fonte: A autora. 
 
 O método otimizado a partir dos parâmetros de eficiência da DLLME, foi aplicado em todas 
as amostras de água de hemodiálise. 
 
4-    RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 -   Separação Cromatográfica dos Ftalatos 
 
Para a separação da mistura dos quatro ftalatos em estudo DMP, DEP, DEHP e 




solução padrão contendo os quatro ftalatos. O cromatograma da mistura está representado na 
Figura 7. 
 
Figura 7. Cromatograma da mistura dos quatro ftalatos DMP, DEP,DEHP e DOP(500 mg L-
1)  em ACN 
 
Fonte: A autora. 
Nota: Sistema GC (Shimadzu – Modelo 2014), detector por ionização em chamas (FID), no modo 
splitless, volume da amostra: 1,0 µL, temperatura do injetor foi mantida à 300 °C. O gás de arraste utilizado foi 
nitrogênio com um fluxo de 2 mL min-1, coluna Supelco Equity TM-5 (5 % fenil/95 % dimetilpolisiloxano) (30 m 
× 0,25 mm × 0,25 µm), temperatura inicial da coluna foi de 120 ºC por 1 min, com aumento para 300 ºC a 9 ºC 
min-1, mantida por 3 min. os dados foram analisados no software GC-Solution. a metodologia adaptada foi de 
(ZAKHARKIV; ZUI; ZAITSEV, 2015). 
 
A fim de obtenção de respostas sobre os tempos de retenções de cada um dos ftalatos, 
foram injetados DMP, DEP, DEHP e DOP separadamente na concentração de 500mg.L-1 em 













































Figura 8. Cromatogramas dos quatro ftalatos DMP (pico lilás), DEP (pico verde), DEHP 
(pico azul), e DOP (pico rosa), (500 mg L-1 )em ACN. 
 
 
Fonte: A autora. 
 
 Com uso da sobreposição do cromatograma da mistura dos quatros ftalatos com o 
cromatograma dos ftalatos em separados, pode-se conhecer os tempos de retenção do DMP 
(6,7min), DEP (8,4min), DEHP (18,9 min) e do DOP (20,4min). É importante conhecer os 
tempos de retenção dos analitos, para uma possível identificação destes em amostras de água 
de hemodiálise. 
Com essas condições de análise no GC-FID  a eluição do DEHP ocorrerá cerca de 10 
min após o DEP, afim de diminuir o tempo de separação, foi realizado um estudo de rampa de 








Figura 9. Cromatograma de sobreposição em quatros estágios de rampa de temperaturas 
aplicados na metodologia de separação da mistura dos quatro ftalatos DMP, DEP, DEHP e 
DOP em ACN (500 mg L-1 em ACN ), em  A: rampa de temperatura (120 até 300 ºC),  com 
subida da rampa de aquecimento de 18°/min, totalizando 14/min, em B: rampa de temperatura 
(120 até 300 ºC),  com subida da rampa de aquecimento de 16°C/min totalizando 16min, em 
C: rampa de temperatura (120 até 300 ºC),  com subida da rampa de aquecimento de 
12°C/min totalizando 19min, em D:  rampa de temperatura (120 até 300 ºC),  com subida da 
rampa de aquecimento de 9°C/min totalizando 24min.     
 
 
Fonte: A autora. 
 
Para se obter esta diminuição entre os tempos de retenção DEP e DEHP, foi realizado 
um estudo com variação da rampa de aquecimento de (120 até 300 ºC), o gráfico da  Figura 9, 
apresenta a sobreposição de 4 corridas realizadas com a mistura dos quatro ftalatos DMP, 
DEP, DEHP e DOP em ACN na concentração de 500 mg L-1. Na corrida representada pelo 
cromatograma  (D) o tempo total de análise foi de 24 min, com subida da rampa de 
aquecimento de 9°C/min, no cromatograma  (C) com  rampa de aquecimento de 12ºC/min o 
tempo total de analise foi de  19min, no cromatograma (B),com subida da rampa de 
aquecimento de 16ºC/min o tempo total de análise foi de 16 min, no cromatograma (A), com 
rampa de aquecimento de 18ºC/min o tempo total de análise foi de 14 min.  O tempo de 
separação  entre o DEP e DEHP foi diminuído em todos os testes, conforme pode-se conferir 
na Figura 9. 

















Em valores de concentrações baixos o pico de retenção do DEP e do DEHP se 
ocorrerá uma sobreposição o que dificultou os cálculos de quantificação dos picos, portanto 
foi escolhido as condições de rampa de temperatura representadas pela corrida D. 
 
4.2-   OTIMIZAÇÕES PARA DLLME 
 
Existem parâmetros muito importantes quanto se trata do processo de extração 
utilizando o método da DLMME. Entre estes estão o tipo e volume da solução dispersora e 
extratora, força iônica, tempo de extração uso de agitação mecânica. Com a finalidade de 
aumentar a eficiência de extração e pré-concentração, esses parâmetros foram otimizados 
utilizando uma solução estoque de DMP, DEP, DEHP e DOP de 500 mg L-1. 
 
4.2.1-   Estudo do Solvente Extrator 
 
A escolha do melhor solvente extrator configura um dos principais parâmetros da 
DLMME, fatores como a densidade do solvente, a capacidade de extração do analito e a 
compatibilidade com a técnica analítica a ser utilizada, devem ser considerados para a escolha 
do solvente extrator Moreira, et all. (2012); Zang, et all. (2009).  Os resultados obtidos foram 
a partir de uma alíquota de 5 mL de água deionizada com concentração de 0,5mg.L-1 , 
preparada a partir de uma solução estoque de 500 mg L-1 da mistura dos quatro ftalatos,  
diretamente pipetada para tubos de vidro com fundo cônico, e com o auxílio de uma 
microsseringa injetou-se rapidamente 200 µL  dos solventes extratores a serem otimizados , 
clorotetradecano, hexanoato de metila, 2-Iodo tolueno, clorofórmio, tetracloreto de carbono, 
xileno, 1-dodecanol, juntamente com 800 µL de metanol mais 500 µL do solvente dispersor 
foram adicionados a fim de auxiliar na dispersão da microgotas, agitação manual, e injeção de 
1 µL no GC-FID. 
Os picos de retenção do xileno, 1-dodecanol, hexanoato de metila, ocorreram entre 6 e 
10 min, sobrepondo os picos dos dois primeiros ftalatos DMP (6,7min) e DEP (8,4min), 
portanto o uso desses três solventes não viabilizaria a quantificação de todos os quatro ftalatos 
em estudo. O clorotetradecano e o 2-Iodo Tolueno apresentam formação não satisfatória da 
fase sedimentada, dificultando a coleta da fase para análise no GC. O clorofórmio e o 




retenção seus solventes não sobrepunham nenhum ftalatos, foi então realizado em triplicada 
os estudos destes dois solventes pela técnica de DLMME, ilustrado na Figura 11. 
 
Figura 10. Avaliação da eficiência dos solventes extratores na extração e pré-concentração 
por DLLME de DMP, DEP, DEHP e DOP com concentração de 0,5 mg. L-1 em 5mL de água 
deionizada, (200 µL) solvente extrator e (800 µL metanol) do solvente dispersor. 
 
Fonte: A autora. 
 
De acordo com os resultados mostrados na Figura 10 o solvente extrator clorofórmio, 
apresentou melhores resultados de microextração dos que o solvente tetracloreto de carbono. 
O fato de o clorofórmio ter obtido um melhor desempenho de extração, pode ser devido à sua 
maior solubilidade nos ftalatos conforme descrito na Figura 10, permitindo maior extração em 
relação aos outros solventes avaliados. Portanto, clorofórmio foi o solvente selecionado para 

























Tabela 4 Propriedades físico-químicas dos solventes  extratores via DLLME 
 
Fonte: Merck, 2013; CETESB, 2015. 
 
 
4.2.2   Estudo do Solvente Dispersor 
 
 
O solvente dispersor ideal em DLLME deve apresentar solubilidade adequada tanto na 
fase orgânica quanto na fase aquosa, para permitir a formação de microgotas e aumentar a 
recuperação da extração, e com o auxílio de uma microsseringa injetou-se rapidamente 120µL  
de clorofórmio juntamente com os solventes  dispersores a serem otimizados; metanol,  
etanol, acetona, acetonitrila,  foram utilizados 500 µL dos solventes dispersores,utilizou-se 
agitação manual, e injeção de 1 µL no GC-FID. 
Os resultados mostraram extração maior com etanol, o que sugere maior 
compatibilidade deste solvente com a fase aquosa e consequente maior formação de 
microgotas, aumentando a superfície de contato do solvente extrator com o analito. Os 









Figura 11. Avaliação da eficiência de diferentes solventes dispersores na extração e pré-
concentração por DLLME de DMP, DEP, DEHP e DOP com concentração de 0,5 mg. L-1 em 
(5mL de água deionizada). 
  
 




















 DMP  DEP  DEHP  DOP
 
Fonte: A autora. 
 
  O estudo confirma um melhor desempenho de microextração com o solvente Etanol. 
Segundo SAX, N. IRVING (1975), o etanol não é considerado como sendo muito tóxico, de 
tal forma que em um ambiente apropriadamente ventilado, a probabilidade de intoxicação por 
inalação é baixa. O etanol não tem efeito cumulativo no corpo, já que é completamente 
oxidado a CO2 e água em um breve intervalo de tempo. Diante dos expostos o solvente 
dispersor a ser utilizado será o etanol. 
 
4.2.3   Estudo do Volume do Solvente Extrator 
 
O volume de solvente extrator pode influenciar no volume de fase sedimentada, assim 
é de extrema importância a otimização do volume de solvente extrator a ser utilizado Rezaee, 




utilizadas soluções que continham diferentes volumes de clorofórmio como apresentado na 
Figura 14. Estes resultados foram obtidos a partir de uma alíquota de 5 mL de água 
deionizada com concentração de 0,5mg.L-1 da mistura dos quatro ftalatos,  diretamente 
pipetada para tubos de vidro com fundo cônico, e com o auxílio de uma microsseringa 
injetou-se rapidamente volumes diferentes de clorofórmio de 100-200µL, juntamente com 
800 µL do solvente dispersor seguido da adição de mais 500 µL dos solvente dispersor a fim 
de auxiliar na aglutinação da microgotas, agitação manual, e injeção de 1 µL no GC-FID. 
 
Figura 12. Avaliação da eficiência dos volumes do solvente extrator clorofórmio, 
variando de 100 a 150 μL na extração e pré-concentração por DLLME de DMP, DEP, DEHP 
e DOP com concentração de 0,5 mg.L-1 em 5mL de água deionizada. 
 



















 DMP  DEP  DEHP  DOP
 
Fonte: A autora. 
 
O volume de 100 µL de clorofórmio foi o que apresentou um melhor desempenho 




volume selecionado na otimização, pois no uso deste volume de clorofórmio, a formação da 
fase sedimentada foi dificultada devido ao pouco volume formado, havia a formação de 
bolhas na seringa as quais impossibilitavam a injeção, visto que a injeção no equipamento em 
que o trabalho foi realizado foi feita manualmente, e com volumes de 1µL, portanto foi 
inviável o uso do volume de 100µL. Foi selecionado para o decorrer dos próximos estudos o 
volume  de 120µL, pois este foi o volume que apresentou o segundo maior desempenho de 
extração pela DLMME. 
Conforme demonstra a Figura 14 a medida em que há um aumento do volume do 
solvente extrator, existe uma diminuição gradativo na área de pico até 200 µL. Ao ser 
aumentado o volume do solvente extrator pode aumentar o fator de pré-concentração, até 
certo ponto, aumentando assim a eficiência da extração. Em contrapartida, quando o volume 
do extrator extrapola o ponto ótimo, o fator de pré-concentração é reduzido, 
consequentemente a eficiência também (DADFARNIA et all.2013; MARTINS et all. 2012; 
NIAZI; KHORSHIDI; GHAEMMAGHAMI, 2015). 
Os resultados permitiram identificar que a maior eficiência de extração e pré-
concentração do DMP, DEP, DEHP e DOP foi alcançada a partir do volume de 120 µL, assim 
este volume foi adotado nas determinações posteriores. 
 
4.2.4   Estudo do tempo de Extração 
 
Na técnica de DLLME, onde se utiliza um solvente dispersor solúvel na fase aquosa 
em conjunto com um solvente extrator insolúvel, durante a etapa de extração o solvente 
extrator é disperso na fase aquosa em gotas muito finas extraindo os analitos.  
Nesse momento, forma-se uma grande área superficial entre o solvente extrator e a 
amostra aquosa, o equilíbrio é atingido rapidamente, sendo essa a principal vantagem da 
técnica de DLLME (BORGES et all. 2015). Os resultados obtidos foram a partir de uma 
alíquota de 5 mL de água deionizada com concentração de 0,5mg.L-1 da mistura dos quatro 
ftalatos,  diretamente pipetada para tubos de vidro com fundo cônico, e com o auxílio de uma 
microsseringa injetou-se rapidamente 120µL  de Clorofórmio juntamente com  800µL de 
etanol, 500 µL dos solventes dispersores  foram adicionados a final de cada extração a fim de 
auxiliar na dispersão da microgotas, agitação manual,  e o tempo de extração avaliados foram 
de 1 a 720 min  seguidos  de injeção de 1 µL no GC-FID, os melhores tempos de extração 




Figura 13. Avaliação da eficiência dos tempos de extração variando de 1 min até 720 min na 
extração e pré-concentração por DLLME de DMP, DEP, DEHP e DOP com concentração de 
0,5 mg.L-1 em 5mL de água deionizada. 
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Fonte: A autora. 
 
Conforme mostra a Figura 13 o tempo de extração de 720 min foi o que apresentou 
melhor eficiência de extração, porém é um tempo muito dispendioso de analise, tornando o 
procedimento moroso e inviável, entre os tempos de extração de 31 min e 93 min não se 
observa uma diferença tão significativa entre a eficiência de extração, o que apresenta menor 
desempenho é o tempo de 1 min, sendo este  tempo de extração descartado. Como os tempos 
de 31 min até 93 não tem diferença significativa nos valores de extração por DLMME, o 
tempo escolhido para analises posteriores foi o de 31 min deixando a analise com um tempo 
de espera mais rápida, e com tempo de espera próximo ao tempo de corrida da amostra no 
GC. 
 
4.2.5   Estudo do Adição de Sal 
 




A força iônica pode interferir drasticamente na eficiência da DLLME, pois afeta a 
solubilidade do solvente extrator e assim o volume de fase sedimentada, e consequentemente 
a capacidade de extração e pré-concentração do analito (MARTINS, et all. 2012). A adição de 
sais acarreta na diminuição da solubilidade de compostos solúveis em água, facilitando a 
partição do analito no solvente orgânico, efeito conhecido como salting out (HEY, 
JACKSON, YAN, 2005). Avaliação do efeito da forca iônica na extração e pré-concentração 
dos quatro ftalatos DMP, DEP, DEHP e DOP por DLLME em condições experimentais: 
foram adicionados 0,2 a 0,6 % (m/v) de NaCl  em 5 mL de água deionizada com concentração  
de 0,5mg.L-1 da mistura dos quatro ftalatos , 920µL de mistura extratora clorofórmio (120 μL) 
e metanol (800 μL) foram disperso com auxilio de uma seringa , os resultados obtidos estão 
descritos na Figura 16. 
 
Figura 14. Avaliação da eficiência da força Iônica com adição de NaCl, na extração e pré-
concentração por DLLME de DMP, DEP, DEHP e DOP com concentração de 0,5 mg. L-1 em 
5mL de água deionizada. 
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Fonte: A autora. 
 





O efeito força iônica do meio na extração do DMP, DEP, DEHP e DOP por DLLME, 
foi avaliado e os resultados variaram significativamente, mas demonstraram uma eficiência 
maior de extração que não havia adição do NaCl, sendo está condição selecionada para as 
determinações posteriores. 
 
4.2.6   Estudo da Agitação 
 
 Segundo Chen et al. o uso de ultrassom facilita a extração e tem sido empregado para 
uma melhoria da técnica de extração por DLMME. Os estudos relataram que o uso do 
ultrassom aumentou a eficiência de extração, uma vez que microgotas menores são 
produzidas quando a vibração ultrassônica é empregada. A UA-DLLME (ultrasound-assisted- 
-DLLME).  
A fim de obter informação da melhoria do uso do ultrassom no procedimento de 
quantificação de ftalatos por DLMME em analise de GC-FID, foi realizado o teste de agitação 
mecânica, utilizando o ultrassom. Uma alíquota de 5 mL de água deionizada foi diretamente 
pipetada para tubos de vidro com fundo cônico, e com o auxílio de uma microsseringa 
injetou-se rapidamente 920µL da mistura de extrator/dispersor em banho de ultrassom por 3 
min adicionou-se mais 500 µL de Etanol  após o uso do ultrassom , a fim de auxiliar na 
dispersão da microgotas. As gotículas do solvente extratoras depositados no fundo do tubo 
contendo o DMP, DEP, DEHP e DOP, foram retiradas com o auxílio de uma microseringa. 












Figura 15. Avaliação da eficiência de agitação por ultrassom com e sem adição de NaCl 
usando o ultrassom na extração e pré-concentração por DLLME de DMP, DEP, DEHP e DOP 
com concentração de 0,5 mg.L-1 em 5mL de água deionizada. 
 

























Fonte: A autora. 
 
Após as etapas de otimizacão, as condições ótimas para extração e pré-concentração 
dos quatro ftalatos DMP,DEP, DEHP e DOP em amostras de água por DLLME foram: sem 
adição de NaCl, com adição de 920μL de solução extratora (contendo 120 μL de clorofórmio 
e 800 μL de etanol)  por 31 minutos  de espera da separação da fase sedimentada para 











Tabela 5 Parâmetros das melhores condições obtidas via DLLME 
 
Fonte :A autora  
 
4.3-   Característica Analíticas  
 
 
4.3.1-   Linearidade  
 
A linearidade é definida como a capacidade do método analítico em fornecer 
resultados proporcionais à concentração do analito presente na amostra, dentro de uma faixa 
de concentração, na qual se pode correlacionar o valor de uma variável dependente (medida) 
por meio de uma variável independente (concentração) Chasin et all. (1998); Inmetro,( 2003). 
Reunidas as condições experimentais para o procedimento da extração por DLMME 
dos quatros ftalatos DMP, DEP, DEHP e DOP procedeu-se ao tratamento quantitativo desta, 
através da construção das curvas de calibração com e sem pré-concentração. 
As curvas de calibração sem pré-concentração foram obtidas a partir de análises de 
soluções concentrações de 0,5 até 125mg.L-1 em ACN. A relação entre as concentrações 
iniciais foram feitas considerando os limites de detecção de cada um dos ftalatos em estudo, 
as concentrações finais foram iguais a todos os quatro ftalatos (até 125mg.L-1), as soluções do 
DMP e DEP  iniciou-se na concentração de 25mg.L-1  , DEHP iniciou-se com concentração de  
0,5mg.L-1,  e do DOP iniciou-se em 5mg.L-1 . Com base na  detecção do GC-FID, foram 
obtidos valores de áreas para todas as concentrações, foi construído uma curva a partir destes 
valores de área. 
Solvente Extrator: 
CLOROFÓRMIO 





Tempo de Extração 









Figura 16. Curva analítica de calibração do DMP sem pré-concentração obtidas a partir de 
concentrações de 25 até 125mg.L-1 em ACN. 
  
 
Fonte: A autora. 
 
Figura 17.  Curva analítica de calibração do DEP sem pré-concentração obtidas a partir de 
concentrações de 25 até 125mg.L-1 em ACN. 
 
Fonte: A autora. 


































Figura 18. Curva analítica de calibração do DEHP sem pré-concentração obtidas a partir de 
concentrações de 0,5 até 125mg.L-1 em ACN. 
 
 
 Fonte: A autora. 
Figura 19. Curva analítica de calibração do DEHP sem pré-concentração obtidas a partir de 
concentrações de 0,5 até 125mg.L-1 em ACN. 
 
Fonte: A autora. 
 






































Os resultados obtidos evidenciam curva de calibração satisfatória no intervalo de 
concentrações de DMP, DEP, DEHP e DOP selecionado, uma vez que se obteve coeficiente 
de (R2) > 0,99 . 
As curvas de calibração com pré-concentração foram obtidas a partir de concentrações 
diferentes de 0,1 até 0,5 mg. L-1, para DMP, DEP, DEHP e DOP. Uma alíquota de 5 mL de 
água deionizada, foi diretamente pipetada para tubos de vidro com fundo cônico, e com o 
auxílio de uma microsseringa injetou-se rapidamente 120µL de clorofórmio juntamente com 
800µL do etanol, após 33 min, retirou-se 1 µL da fase sedimentada e foi feita a injeção no 
CG-FID. Com base na detecção do GC-FID, foram obtidos valores de áreas para todas as 
concentrações de todos os quatro ftalatos, fora construído uma curva de calibração analítica 
da pré concentração para cada um dos ftalatos a partir de seus respectivos valores de área. 
 
Figura 20.  Curva analítica de calibração da pré-concentração do DMP, obtida por DLMME 










Fonte: A autora. 
 
Figura 21.  Curva analítica de calibração da pré-concentração do DEP, obtida por DLMME 
nas faixas de concentrações de 0,1 até 0, 5mg.L-1 . 






















Fonte: A autora. 
Figura 22.  Curva analítica de calibração da pré-concentração do DEHP, obtida por DLMME 
nas faixas de concentrações de 0,1 até 0,5 mg L-1 . 
 







































Figura 23. Curva analítica de calibração da pré-concentração do DOP, obtida por DLMME 
nas faixas de concentrações de 0,1 até 0, 5mg.L-1  . 
  
Fonte: A autora. 
 
As equações de reta das curvas de calibração com pré-concentração e sem pré-
concentração e os coeficientes de determinação para o ajuste linear das curvas de calibração 
são apresentadas nas Tabela 6 e 7. 
 
Tabela 6 Parâmetros de calibração das curvas obtidas sem pré-concentração. 
 
Ftalatos Correlação Linear (R2) Person´s r Equação da Reta 
     y = a + bx 
DMP 0,99912 0,99965 y = 10485,1x – 172456,8 
DEP 0,99558 0,99823 y = 10460,7x – 113310,9 
DEHP 0,99732 0,99878 y = 11148,0x – 6764,7 
DOP 0,99791 0,99911 y = 10275,2x–44373,3 
Fonte: A autora. 

























Tabela 7 Parâmetros de calibração das curvas obtidas com pré-concentração. 
 
Ftalatos Correlação Linear (R2) Person´s r Equação da Reta 
     y = a + bx 
DMP 0,99933 0,99792 y = 325935x + 15511,5 
DEP 0,99821 0,99446 y = 1,06218E6x +11032,2 
DEHP 0,99446 0,99802 y = 1,79008E6x – 41300,6 
DOP 0,99172 0,99689 y = 961969x + 14833,9 
Fonte: A autora. 
 
Os resultados obtidos evidenciam curva de calibração satisfatória no intervalo de 
concentrações definidas para os quatros ftalatos em estudo, DMP, DEP DEHP e DOP, nas 
curvas de calibrações com e sem pré-concentração, selecionadas, uma vez que se obteve 
coeficiente de determinação (R2) > 0,99 em todos as curvas. 
 
4.3.2-   Ensaios de Recuperação (R) 
 
A recuperação (ou fator de recuperação), R, é definida como o percentual da 
substância de interesse, presente ou adicionada na porção analítica do material teste, que é 
extraída e passível de ser quantificada Thompson et all. (1999). 
Na Tabela 8 estão apresentados os valores das médias dos percentuais de recuperação 
dos ftalatos DMP, DEP, DEHP e DOP, avaliados quatro amostras de água para uso em 
hemodiálise, fortificados com 0,2 mg L-1 de concentração, utilizando o método DLLME 
otimizado. A recuperação foi calculada utilizando a curva analítica da pré-concentração, 
aceitando o critério de recuperação entre 70 e 120%, conforme a recomendação de validação 




As amostras descritas na Tabela 8, referem-se a pontos de coletas diferentes das etapas 
de tratamento da água de hemodiálise e em  dias diferentes , as amostras estão  descritas 
como; Amostra I -Pré-Pré tratamento; Amostra II- Pós- Pré tratamento; Amostra III- Tratada; 
Amostra IV- Armazenada dia (29/08/2019) ; Amostra V- Armazenada dia (26/09/2019). 
 
Tabela 8 Estudo da Recuperação (R) em (%) de DMP, DEP DEHP e DOP onde as amostras 
de água de hemodiálise fortificadas com ftalatos 0, 2mg.L-1 em ACN 
 
AMOSTRAS DMP DEP DEHP DOP 
I 103,4 76,3 91,1 104,6 
II 112,1 79,1 91,6 104,5 
III 110,3  80,3 93,5 105,3 
IV 115,4 84,46 116,5 121,5 
V 113,9 79,8 97,8 103 
Fonte: A autora. 
 
O método proposto apresentou boa recuperação, com valor de recuperação média de 
112 % para o DMP, 82 % para o DEP, 100 % para o DEHP, 110 % para o DOP, conforme 
pode ser observado na tabela 5 Tais resultados confirmam que uma das vantagens da técnica 
de DLLME, são altos valores de recuperação, Moreira et all. (2014). Portanto os valores 
obtidos nos teste de recuperação entre (80% a 110% ) mostraram boa exatidão do método 
proposto. 
 
4.3.3-   Fator de Enriquecimento (FE) e Fator de Pré concentração (FC), Coeficiente de 
Variação (CV) 
 
O fator de enriquecimento (FE) é uma das formas empregadas para analisar a 
eficiência dos sistemas de pré-concentração, pode ser obtido através da razão dos coeficientes 
angulares com e sem a pré-concentração. Para fazer essa comparação, foi construída uma 
curva analítica passando pelo procedimento otimizado da DLMME, curva da pré-




triplicata) e uma curva analítica sem pré concentração (cada ponto em triplicata). Os 
resultados obtidos por essas curvas estão apresentados na Tabela 6. 
 O fator de ré concentração foi obtido através do procedimento em que uma alíquota 
de 5 mL de água deionizada com uma concentração final de 0,5 mg.L-1, foi diretamente 
pipetada para tubos de vidro com fundo cônico, e com o auxílio de uma microsseringa 
injetou-se rapidamente 120µL de clorofórmio juntamente com 800µL do etanol, após 33 min, 
adicionou-se mais 500 µL  de etanol a fim de auxiliar na dispersão da  microgotas, agitou-se 
manualmente, retirou-se 1 µL da fase sedimentada e foi feita a injeção  em triplicata no CG-
FID. Com base na detecção do GC-FID, foram obtidos valores de áreas para todas as 
concentrações de todos os quatro ftalatos DMP, DEP, DEHP e DOP, através das médias das 
áreas obtidas foi realizado o cálculo da (FC) por meio da uma curva de calibração analítica 
sem pré-concentração. A relação entre a concentração encontrada após os cálculos 
(Concentração Final / Concentração Inicial), nos permite conhecer os valores de (FC), 
mostrados na Tabela 9. 
Para conhecer o Coeficiente de Variação (CV) realizou-se 10 injeção da mistura dos 
quatros ftalatos nas condições otimizadas por DLMME, para cada um dos ftalatos obteve-se 
valores de áreas, calculou-se as médias e os desvio padrão de todas as medidas, através da Eq. 
(1) obteve-se os valores de (CV). 
 
Tabela 9 Parâmetros obtidos pelo método desenvolvido para o Fator de enriquecimento (FE) , 
Fator de pré concentração (FC), e coeficiente de variação (CV). 
 
Ftalatos (FE) (FC) CV (%) 
DMP 31,1 373,8 0,71 
DEP 101,6 532,2 0,47 
DEHP 161 395,2 0,75 
DOP 94 276,3 0,85 
Fonte: A autora. 
 
 O FE indicou a boa capacidade de pré-concentração do analito, sendo o valor obtido 




DMP, DEP, DEHP e DOP em águas de hemodiálise. Os valores de (FC) mostraram 
satisfatórios para o procedimento otimizado por DLMME, para a quantificação dos ftalatos 
em estudo nas amostras de água de hemodiálise. 
Os valores de CV encontrados variaram entre 0,4 % até 0,7 %, mostram que os CVs 
obtidos estão todos abaixo de 1%, o que indica uma precisão adequada do método proposto, 
já que o critério de precisão da Eurachem exige CVs abaixo de 20% que é descrito como ideal 
pelos guias de validação. É possível observar que para todos os analitos foram obtidos valores 
de recuperação satisfatórios, uma vez que se trata de extração simultânea de quatro ftalatos 
com características distintas. 
 
4.3.4-  Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 
 
O LD experimental foi considerado como sendo a menor concentração dos analitos, 
detectável pelo procedimento. O experimento foi realizado a partir de diluições sucessivas até 
quando a relação sinal ruído for menor que três,  das soluções  de padrões  contendo DMP, 
DEP, DEHP e DOP, de 125 mg∙L-1   até as concentrações de 0,50 mg∙L-1  .O método  
otimizado por DLMME, apresentou limites de detecção para cada um dos ftalatos estudados, 
e os LQ experimental foi obtido 3 vezes maior do que o LD, os valores encontrados de 
quantificação e detecção estão descritos  na Tabela 10 . 
 
Tabela 10 Parâmetros obtidos pelo método desenvolvido para o Limite de Detecção (LD) e 
quantificação (LQ)  dos ftalatos na concentração de 0,5 até 125 mg. L-1 em ACN. 
 




DMP 0,066 0,198 
DEP 0,046 0,138 
DEHP 0,00036 0,0106 
DOP 0,012 0,036 





O método desenvolvido e validado apresentou bons resultados de linearidade, precisão 
e recuperação. Também possui valores baixos de LQ, indicando boa detectabilidade e 
adequação para determinação dos analitos em estudos DMP, DEP, DEHP e DOP, pela técnica 
da DLLME. 
 
4.4-   Aplicação em amostras de água de Hemodiálise 
 
 
As amostras foram coletadas no setor de hemodiálise do Hospital de Clínicas de 
Uberlândia (HCU/UFU). As coletas foram feitas em dias diferentes, e no decorrer das etapas 
do tratamento da água de hemodiálise. Pegou-se uma alíquota de 5 mL de água de 
hemodiálise,  Amostras I, II, III, IV e V. Com base nos cromatogramas obtidos  foi verificado 
um pico no tempo de retenção correspondente ao pico do ftalato DEHP, em todas as amostras 
analisadas. O cromatograma da Figura 24 corresponde a Amostra IV, que apresentou maior 
valor de concentração conforme mostrado na Tabela 8, todavia em todas as amostras 
verificou-se a presença do DEHP. 
 
Figura 24. Cromatograma obtido por GC-FID da mistura dos ftalatos DMP, DEP, DEHP e 
DOP, para a amostra de água de hemodiálise, amostra IV, demonstrando presença de um dos 
ftalatos o DEHP contemplados no procedimento da DLLME otimizado.  
 
 





NOTA:  As condições de analise foram 5mL das amostras coletadas, 1020 µl da  mistura dos solventes dispersor 
e extrator, 33 min de corrida, agitação com ultrassom. 
 
Figura 25. Cromatogramas da mistura do padrão dos quatro ftalatos (cor rosa) e da extração 
do DEHP em amostra de água de hemodiálise (cor preta), aplicado na DLMME otimizada. 
 
Fonte: A autora. 
 
As sobreposições dos cromatogramas da mistura dos quatro ftalatos mostrado na 
Figura 25 na (cor vermelha) confirma o pico de retenção do DEHP na (cor preta), e após 
fortificação das amostras visto no estudo de recuperação os valores de área d DEHP foram 
aumentados em todas as amostras. 
Tabela 11 Quantificação de DEHP em função dos pontos de coletas e dias de coleta em 
amostras de água de hemodiálise. 
 
AMOSTRAS Ponto da Coleta da amostra Valores em concentração 
(mg. L-1) de DEHP 
I Pré-pré tratamento 0,1822 
II Pós- Pré tratamento 0,1833 
III Tratada 0,1868 
IV Armazenada 0,2330 
V Armazenada  0,1968 
Fonte: A autora. 

















 Na Tabela 11 observamos que em todas as amostras foram encontrados concentrações 
significativas do DEHP, nas etapas anteriores a armazenagem amostras I,II,III  foram obtidos 
menores valores de concentração, porém na Amostras IV, V o valor foi maior, isso pode ter 
ocorrido devido ao local de armazenagem ser um reservatório em PVC e ter maior tempo de 
contato com a água de hemodiálise. Como o DEHP não é quimicamente ligado ao plástico, 
ele é uma fonte de riscos e de perigos de contaminação pela simples difusão para os meios ou 
fluidos em contato. Reconhecendo a toxicidade do DEHP, a Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos da América (“Environmental Protection Agency” / USA - EPA) fixou a 
concentração do mesmo em 6 µg/L para águas acondicionadas em garrafas plásticas e o uso 
de plastificantes tóxicos foi proibido em brinquedos que vão a boca de crianças Chen et all. 
(2004). O conteúdo de DEHP nestes produtos varia de 20 a 40%, podendo atingir mais de 
50% (EPA, 1996; WHO, 1992). 
No Brasil ainda não tem uma legislação especifica quanto ao uso os limites de 
exposição aos ftalatos, se levarmos em consideração aos valores determinados pela EPA, os 
valores de concentrações encontrados nas amostras de água de hemodiálise estão superiores. 
Os resultados obtidos confirmaram a presença do DEHP realizadas por CG-FID para 
as amostras analisadas. Não foi confirmada a presença dos outros três ftalatos DMP, DEP E 
DOP nas amostras.  
 
4.5-   Perspectivas Futuras 
 
   
 Pretende-se aplicar o procedimento otimizado da DLLME em outras amostras, tais 
como o soro de hidratação venosa de locais diferentes, amostras de água mineral e 
com gás. 
 Almeja-se o monitoramento das amostras de água de Hemodiálise durante um período 
maior de tempo (3 meses), com uma coleta semanal das amostras nos pontos de 






5-    CONCLUSÃO 
 
 
O procedimento proposto para determinação e quantificação de DMP, DEP, DEHP e 
DOP em amostras de água de hemodiálise, após procedimento de extração e pré-concentração 
por DLLME mostrou ser rápida e eficiente, além de apresentar uma boa detectabilidade. 
Outros parâmetros otimizados foram, a força iônica do meio com melhor resultado de 
extração sem adição de NaCl, a agitação mecânica com uso de Ultrassom apresentou 
diferenças pouco significativas na extração, o procedimento não possui etapa de 
centrifugação. Os parâmetros de méritos obtidos foram otimizados e apresentam valores 
satisfatórios, os fatores de enriquecimento e teste de recuperação e pré concentração foram 
respectivamente de 32– 161, 80 – 122% e 374 –533 respectivamente. O procedimento 
desenvolvido apresentou bons resultados de linearidade, precisão e recuperação. Também 
possui valores baixos de LQ, indicando boa detectabilidade e adequação para determinação 
dos analitos em estudos. 
Aplicação nas amostras de águas de hemodiálise foram satisfatórias, foram encontrados 
em todas as amostras estudas o ftalato DEHP, em concentrações variando de 0,18 a 0,23 mg. 
L-1, os outros três ftalatos não foram identificados nas amostras. É possível concluir que, o 
procedimento proposto se mostrou eficiente na extração e pré-concentração dos ftalatos DMP, 
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